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Nr sprawy: ZP/55/2011

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Na dostawe po 1 kpl. reometru w ramach realizacji zadania 3 pojektu POIG 02.01.00-14-
111/09-00 ,Centrum Radiochemii i Chemii adrowej na potrzeby energetyki pdrowej i
medycyny nuklearnej”.

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia
l. Opis przedmiotu zaméwienia
Reometr shay do identyfikacji reologicznej cieczy przejawgaych anomalne zachowanie w
zakresie laminarnym lub turbulentnym niedbym do projektowania proceséw
przeptywowych.Urzadzenie to pozwala min. na wyznaczenie wspotczynié@kasci w

roztworach wodnych.

ll. Reometrmusi by¢ ukompletowany i spetnia nastepujace parametry techniczne:

L.p. | Tres¢ Parametry

wymagane oferowane

1 Reometr musi 1) geometrie pomiaru:

spetniac a) cylindryczna

nastepujace b) staek — ptytka

parametry c) dwaoch rownolegtych plytek,

techniczne: 2) zakres lepkéci: od co
najwyzej 1*10° Pa*s do co najmnigj
1*10° Pa*s;
3) zakres szybkgi scinania: od
0,2 do 15.000,00%s
4) kontrola  temperatury W
zakresie: od -20°C do +250°C +/-1°C;
5) doktadnd¢ pomiarow: 1%
wartasci maksymalnej.
6) zasilanie: 230 V AC/ 50 Hz.

2 Reometr powinien: 1) umazliwiaé pomiar
nastpujacych wielkaci: lepkas¢
dynamiczna, szybkd scinania, pedkosé
obrotowa, moment obrotowy,
temperatura, czas;

2) umazliwia¢ pomiar
niewielkich ilasci probki (np. 2 ml);

3) pracow& Ww nasgpujacych
trybach pomiarowych:
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a) jednopunktowe wyznaczarlie
lepkdéci;
b) pomiar rotacyjny 4
kontrolowara  poprzez  kompute
szybkdciag $cinania

C) wyznaczanie krzywej
ptynigcia,  wyznaczanie  granigy
plastycznéci, rejestracja zmian
lepkasci  w  czasie, okrdenie
wiasndci tiksotropowych;

d) test pelzania, test relaksagji,
rejestracja zmian lepkoi w
zaleznosci od temperatury.

=

4) umazliwia¢ prag catkowicie
kontrolowan przy pomocy komputera;

5) umazliwia¢ tatwe nakladanie
prébki na plytki i czyszczenie po
pomiarze;

6) umaliwia¢  rozbudow o
niestandardowe uktady pomiarowe;

7) posiada oprogramowanie

sterupce w gzyku polskim.

lll. Wymagania dodatkowe:

1. Reometr musi kyfabrycznie nowy, wyprodukowany co najmniej
w 2011 roku.
2. Dostawa reometru, mortaoraz uruchomienie (dokonywane

bedzie w celu sprawdzenia wymaganych parametréw preydzenia) oraz przeszkolenie
personelu w zakresie obstugi przedmiotu zamowie(main. 3 osoby) musg by¢

uwzgkdnione w cenie ofertowej. Przeszkolenie personeamawiagcego zakaczone
zostanie wydaniem przez Wykonawstosownych potwierdzae(swiadectw lub certyfikatéw)
i stanowt bedzie zakdczenie catego okresu realizacji zamowienia.

3. Wymaga s, aby Wykonawca udzielit co najmniej 12-migsinej
na przedmiot zamowienia.

4. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny oraz Serwis

pogwarancyjny przez okres co najmniej 5 lat, og dakaczenia okresu gwaranciji.

5. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca pokryjesaty
napraw urgdzenia, jego wypogania i oprogramowania a tak pokryje koszty wymiany
uszkodzonych elementéw lub catej aparaturyelje zajdzie taka koniecz®é, koszty
transportu, ubezpieczenia, koszty robocizny orazrgwalne koszty pode§y i pobytu
specjalistow w Polsce.

6. Wymagany termin dla realizacji niniejszego zamévdemnv tym
instalacji, uruchomienia, testowania i przeszk@ermpersonelu Zamawigjego jest na
wezwanie Zamawiggego nie péniej niz do 30 czerwca 2012 r., chybae z przyczyn
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niezalenych od Zamawiagego przedtay sic okres zwgzany z remontem budynku w ktorym
ma by¢ zainstalowany piec do spopielania.

7. Oferta musi b§ czytelna, spomgzona w ¢zyku polskim.

Dopuszcza si mazliwosé¢ sktadania opiséw technicznych i folderéw wzyku angielskim.

Kazdy dokument sktadagy sk na ofer¢ sporadzony w innym ¢zyku niz jezyk polski

powinien by ziozony wraz z tlumaczeniem nazyk polski, pdwiadczonym przez
Wykonawe. W razie vgtpliwosci uznaje s§, ze wersja polskegyczna jest wergjwiazaca.

8. Wykonawca dostarczy: komplatnszczegotow dokumentagj
techniczm, instrukcje obstugi aparatury i oprogramowania avra posgpowaniem w
przypadkach awarii aparatury i oprogramowanigzylu polskim.

9. W przypadku dostarczenia aparatury z wadami lub jej
poszczegolnych elementéw z wadami, Wykonawca zofmamy jest do usprawnienia
wadliwego wyrobu w terminie 21 dni, ligg od daty otrzymania ,Protokétu reklamacji' na
terenie RP lub wymiany aparatury lub jej element@wvolne od wad w terminie 60 dni od
dnia otrzymania zgtoszenia od Zamawiggo o wadzie.

10. W przypadku naprawy gwarancyjnej termin gwarabh@gnie na
Nowo.



